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Text
3. MeRgerate im Sicherheitswesen und im Verkehrswesen

8 13. (1) Der Eichpflicht unterliegen die nachstehend genannten MeRgerate, wenn ihre Verwendung
auf Grund geltender Rechtsvorschriften oder im Zusammenhang damit ergangener behdordlicher
Verfligungen vorgeschrieben ist:

(Anm.: Z 1 und 2 aufgehoben durch Z 15, BGBI. | Nr. 72/2017)

3. Dosimeter fir ionisierende Strahlung, und zwar Photonenstrahlung, sofern sie nicht der
meRtechnischen Kontrolle gemal § 12b unterliegen und

4. MeRgeréate zur Bestimmung der Aktivitat von Radionukliden.
(2) Der Eichpflicht unterliegen die nachstehend genannten Messgerate, wenn sie bei Kontrollen

durch Organe des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes oder der StraBenaufsicht verwendet oder bereitgehalten
werden:

1. Messgerate zur Bestimmung von Achs- und Radlasten,
2. MelRgerate zur Bestimmung der Geschwindigkeit,

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch Z 17, BGBI. | Nr. 72/2017)

4. MeRgerdte zur Bestimmung von Kennwerten des Schalls einschliellich der zugehdrigen
Prifeinrichtungen,

(Anm.: Z 5 aufgehoben durch Z 17, BGBI. | Nr. 72/2017)

6. Dosimeter fur ionisierende Strahlung und zwar Photonenstrahlung, sofern sie nicht der
meRtechnischen Kontrolle gemaR § 12b unterliegen,

7. MelRgerate zur Bestimmung der Aktivitat von Radionukliden,
8. MelRgerate zur Bestimmung des Gehaltes von Alkohol in der Atemluft.
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(3) Reifendruckmessgerédte missen geeicht sein, wenn sie in Tankstellen, bei der gewerbsmaRigen
Wartung oder Reparatur von Reifen oder im Reifenhandel verwendet oder bereitgehalten werden oder
wenn auf Grund geltender Rechtsvorschriften oder im Zusammenhang damit ergangener behdrdlicher
Verfiigungen die Verwendung von geeichten Reifendruckmessgeraten vorgeschrieben ist.

(4) Der Eichpflicht unterliegen die Messgerate nach § 8 Abs. 1 Z 11 und 12 auch dann, wenn sie auf
Grund des § 10 der Interventionsverordnung 2020, BGBI. 11 Nr. 343/2020 verwendet oder bereitgehalten
werden.
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